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1.1 Einführung in die Hysteroskopie 
 
Mit Hilfe der Gebärmutterspiegelung (Hysteroskopie) können minimalinvasiv Unter- 
suchungen des Cavum uteri und kleinere chirurgische Eingriffe durchgeführt wer- 
den. Heute wird zu diesem Zweck eine Endoskopoptik auf dem natürlichen Zu- 
gangsweg, d.h. durch Vagina und Zervix, in das Cavum uteri eingeführt. 
 
Die Hysteroskopie als diagnostisches Verfahren ist aber schon seit dem 19. Jahr- 
hundert in ihren Grundzügen bekannt. Im Jahre 1807 stellte der Frankfurter Arzt 
Bozzini einen Lichtleiter vor, mit dem erstmalig die Betrachtung von Körperhöhlen 
möglich war und sprach bereits von der Möglichkeit einer Gebärmutterspiegelung. 
Daraufhin führte Pantaleoni im Jahre 1869 erstmalig eine Hysteroskopie durch 
(Römer, 2008). 
 
Da bei der alleinigen Einführung einer Lichtquelle das Cavum uteri nicht entfaltet 
wird und auch durch Blutungen Sichtbehinderungen entstehen können, wurden Di- 
latierungsmöglichkeiten geschaffen, indem CO2-Gas oder hochkolloidale Lösungen 
in den Uterus eingeleitet wurden (Lindemann, 1973; Meyer und Schollmeyer, 2000). 
Erst in den 1970er Jahren fand die Hysteroskopie einige Verbreitung, als Lindemann 
die CO2-Gasinsufflation perfektionierte und eine „Panoramasicht“ des Cavum uteri 
möglich wurde (Lindemann, 1973). 
 
Heute stellt die Flüssigkeitshysteroskopie die Methode der Wahl dar: Im Rahmen 
der Diagnostik wird zur Uterusdilatation isotonische Kochsalzlösung und im Rahmen 
chirurgischer Eingriffe mittels bipolarer Technik isotone Lösung verwendet. Mittels 
monopolarer Technik finden nichtleitende apolare verdünnte Purisolelösung Anwen- 
dung. (Meyer und Schollmeyer, 2000). 
 
Haupteinsatzgebiete für die diagnostische Hysteroskopie sind die abnormale uterine 




wohingegen bei der operativen Hysteroskopie die Entfernung endometrialer Poly- 
pen und Myome im Vordergrund steht (Kayatas et al., 2014). 
 
Als Vorteile der minimalinvasiven Endoskopie des Cavum uteri sind die im Vergleich 
zur offenen Vorgehensweise geringeren Komplikationsraten zu nennen (Mettler et 
al., 2012). Darüber hinaus sind diese Eingriffe narbenfrei und organerhaltend. Hier- 
durch wird beispielsweise auch die ambulante Entfernung von Myomen ohne Allge- 
meinnarkose oder zumindest eine Reduzierung der stationären Aufenthaltsdauer 




1.2 Laparoskopische Ausbildung 
 
Ebenso wie laparoskopische Verfahren müssen auch hysteroskopische Operations- 
techniken sorgfältig erlernt und eingeübt werden, damit sie in der gynäkologischen 
Praxis erfolgreich und sicher angewendet und etwaige Komplikationen beherrscht 
werden können. Als besondere Herausforderungen im Vergleich mit der klassischen 
offenen Chirurgie sind für die Laparoskopie – und damit auch für die Hysteroskopie 
– zu nennen: der Verlust des dreidimensionalen Operationsbildes durch das video- 
skopische zweidimensionale Monitorbild, das Fehlen des direkten taktilen Feed- 
backs zum operierten Gewebe und die Möglichkeit von Gewebsverletzungen auf- 
grund eingeschränkter Übersichtlichkeit des Operationsfeldes (Alkatout, 2017). Dar- 
über hinaus wird die Hand-Augen-Instrumentenkoordination durch den so genann- 
ten Fulcrum-Effekt beeinflusst, d.h. eine Aufwärtsbewegung des Instruments führt 
zu einer intrakorporalen Bewegung nach unten (Gallagher et al., 1998; Gallagher et 
al., 1999; Jordan et al., 2001; Hogle et al., 2009; Nisky et al., 2012). 
 
Daher hat die Arbeitsgemeinschaft der Gynäkologischen Endoskopie (AGE) der 
Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) bereits in den 
1990er Jahren einen Ausbildungsstandard mit Teilnahme an Laparoskopiekursen 




am Operationsprogramm sowie Trainingsaufgaben an virtuellen Simulatoren umfas- 
sen. Die Anforderungen an das Training werden regelmäßig aktualisiert (Hucke et 
al., 2006). 
 
Im Rahmen der Ausbildung hat seit einigen Jahren ein allmählicher Paradigmen- 
wechsel stattgefunden. Die klassische praktische chirurgische Ausbildung im Ope- 
rationssaal im Rahmen einer traditionellen Lehrer-Schüler-Beziehung verlagert sich 
immer mehr in den Hörsaal oder Simulationsraum (Lehmann et al., 2012). Ein aus- 
schließliches Training am Patienten erscheint nicht mehr zeitgemäß und wurde so- 
gar als unethisch bezeichnet (Votanopoulos et al., 2008; Nickel et al., 2015). Diese 
Entwicklungsprozesse werden maßgeblich durch die zunehmende Privatisierung 
des Gesundheitssystems gefördert. Viele Krankenhäuser unterliegen heute mehr 
denn je ökonomischen Notwendigkeiten. Sie müssen heute nicht mehr nur wirt- 
schaftlich arbeiten, sondern sich auch profitorientiert ausrichten. Dies birgt die Ge- 
fahr, dass Effizienz und Effektivität zunehmend wichtiger werden könnten als die 
Nachhaltigkeit operativer Fähigkeiten. Auf der anderen Seite steht die zunehmende 
Höherbewertung von Qualitätsindikatoren, die zu immer größeren Teilen auch z.B. 
als Komplikationsstatistik veröffentlicht werden (Bassil et al., 2017). Auch wenn die 
moderne Ausbildung am Phantom nicht kritiklos angenommen wird, besteht kein 
Zweifel an ihrer Wirtschaftlichkeit und an den gegenüber traditionellen Methoden 
herabgesetzten Morbiditäts- und Mortalitätsraten (Gurusamy et al., 2014; 




1.3 Entwicklung von Trainingssimulatoren 
 
Simulationen der realen Situation werden in zunehmendem Maße bereits für das 
Erlernen verschiedener Ultraschalltechniken, z.B. der transösophagealen Echokar- 
diographie (Nanda et al., 2016), gastrointestinalen Endoskopie (van der Wiel et al., 
2016) oder chirurgischen Eingriffen im Bereich der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 
(Piromchai et al., 2015) verwendet. 
 
Auch für die Simulation des gynäkologischen Situs wurden verschiedene Modelle 
entwickelt und beispielsweise Butternusskürbisse (Kingston et al., 2004), Schweine- 
blasen und Rinderuteri (Ewies und Khan, 2015) uneinsehbar in Boxen verbracht und 
als Phantome verwendet („Boxtrainer“). Im Bereich der laparoskopischen Chirurgie 
wird beispielsweise der in Kiel von Professor Kurt Semm entwickelte Pelvitrainer 
eingesetzt: Es handelt sich um einen Plexiglaskasten, der mit Übungsobjekten (z.B. 
Schaumstoff- oder Tierorgane) gefüllt und mit einer Gummimembran verschlossen 
ist. Durch die Membran können Instrumente ins Innere der Box eingeführt werden, 
um mit ihnen dort bestimmte Basismanipulationen zu vollziehen (Shapiro et al., 
1996; Derossis et al., 1998; Tevaearai et al., 2000; Alkatout, 2017; Elessawy et al., 
2017; Spille et al., 2017). 
 
Eine realitätsnähere Simulation gelang mit den weniger verbreiteten so genannten 
POP-Trainern (pulsierende Organperfusion). Hierbei werden Tierorgane katheteri- 
siert, an eine Pumpe angeschlossen und mit einer elektronisch geregelten Frequenz 
perfundiert. Auf diese Weise wird die Empfindung vermittelt, an einem durchbluteten 
Organ zu arbeiten (Szinicz et al., 1997). 
 
In jüngerer Zeit kommen in zunehmendem Maße so genannte Virtual Reality (VR) 
Trainingssimulatoren zum Einsatz, d.h. computerbasierte Simulationen wie bei- 
spielsweise das 1998 durch die NASA und die Stanford University initiierte „Ac- 
cuTouch-System“. Die Schweizer Firma Virtamed entwickelte 2001 das HystSim®- 




Konstruktvalidität im Hinblick auf diagnostische Eingriffe geprüft wurde (Bajka et al., 
2009; Bajka et al., 2010). 
 
Die virtuellen Simulationssysteme zielen auf das Erlernen der räumlichen Wahrneh- 
mung und des Agierens innerhalb einer dreidimensionalen künstlichen Umgebung 
ab. Es wird eine „echte“ Simulation, d.h eine freie Interaktion mit der simulierten 
Umgebung angestrebt (Lehmann et al., 2012). Das virtuelle Bild korreliert mit der 
Führung des Endoskops, da die Informationen über die Position durch Lagesenso- 
ren erfasst werden. Die Probanden können an diesen Simulatoren die manuellen 
Techniken ausprobieren und trainieren. Der Anwender kann gefahrlos Fehler ma- 
chen, deren Auswirkungen beobachten und im nächsten Schritt seine Handgriffe 
korrigieren oder verbessern, ohne einer Patientin zu schaden. Auch erleichtert das 
Benutzen von Originalinstrumenten den Übergang von der Simulation zur realen 
Praxis. Darüber hinaus bieten VR-Simulatoren die Möglichkeit einer automatisierten 
Leistungserfassung, indem eine Vielzahl motorischer, koordinativer und operations- 
spezifischer Trainingsparameter automatisch erhoben und abgespeichert wird und 




         1.5 Lernkurve 
 
Der Fortschritt beim Erlernen einer neuen Technik lässt sich mit Hilfe von Lernkur- 
ven nachverfolgen, die die Beziehung zwischen der wiederholten Durchführung ei- 
ner neuen Prozedur und einem Zielparameter graphisch widerspiegeln (Ramsay et 
al., 2000; Buchmann und Dincler, 2005). Am Beispiel der Entwicklung der Operati- 
onszeit in einer Testgruppe bei Wiederholungen einer Trainingsaufgabe zeigt sich 
zu Beginn eine im Mittel sehr lange Operationszeit mit einer hohen Standardabwei- 
chung der Zeitwerte. Mit zunehmender Anzahl an Wiederholungen verkürzt sich die 
Operationszeit, um sich ab etwa dem zwanzigsten Trainingsdurchgang einem 




Aus Abbildung 1 wird ersichtlich, dass die physiologische Lernkurve durch gezieltes 
Training mit Hilfe von Expertensystemen überwunden werden kann: Die grüne Kurve 
zeigt mit steigender Zahl der praktischen Wiederholungen einer Aufgabe zu- nächst 
einen allmählichen Zuwachs an Fähigkeiten. Erst mit zunehmender Erfah- rung 
steigern sich die Fähigkeiten rascher. Dagegen kommt es bei der Förderung durch 
Expertensysteme zu einem sehr raschen Anstieg der Fähigkeiten (gelbe Kurve). 
Dieser Zugewinn wird durch die gelbe Fläche in der Abbildung symbolisiert, 
d.h. dass bereits nach wenigen Wiederholungen der Aufgabe, entsprechend ver- 
gleichsweise geringer praktischer Erfahrung, große Fähigkeiten ausgebildet werden 







Abbildung 1: Beispiel für eine Lernkurve in Expertensystemen 







In diversen Studien wurde bereits gezeigt, dass sich mit steigender Erfahrung des 
Operateurs bestimmte Schlüsselparameter bei laparoskopischen Eingriffen, wie bei- 
spielsweise die Operationszeit, ein Instrumentenwechsel oder die Komplikationsrate 
beim Wechsel zwischen offener Chirurgie und Laparoskopie verbessern (Cagir et 
al., 1994; Hasan et al., 2000; Cusick und Waldhausen, 2001; Alkatout, 2017; 




1.4 Validierung von Simulatoren 
 
Das Training chirurgischer Fertigkeiten mit Hilfe von VR-Simulatoren ist vergleichs- 
weise neu und die Validierung von Simulatoren ist wegen fehlender allgemeingülti- 
ger Beurteilungskriterien schwierig. Zudem wird das Training durch zahlreiche Ein- 
zelfaktoren aus technischen, medizinischen und erziehungswissenschaftlichen bzw. 
erkenntnistheoretischen Bereichen beeinflusst, die untereinander Wechselwirkun- 
gen ausüben. Dies veranschaulicht Lamata de la Orden (2004) mit Hilfe einer Grafik 
(Abbildung 2). Kurz gefasst vermittelt die „ideale“ Simulationstechnologie ein der 
Realität möglichst nahes Szenario und erfasst beispielsweise biomechanische Ein- 
flussgrößen und Kollisionen, d.h. Interaktionen zwischen Modell und Instrumenten 
bzw. Proband, zeichnet Handlungsabläufe auf und bildet das Geschehen über Gra- 
fikinterfaces ab. Als medizinische Voraussetzungen für die Erstellung naturnaher 
Modelle müssen Anatomie, Physiologie, Pathologie und chirurgischer Kenntnis- 
stand berücksichtigt werden. Nicht zuletzt hängt der erfolgreiche Einsatz von Simu- 
latoren von menschlichen Faktoren und dem chirurgischen Ausbildungsstand ab, die 







Abbildung 2: Forschungsbereiche mit Einflüssen auf das Training und den Simulator 




Ein Beispiel für die erfolgreiche Integration und Zukunftsgestaltung der Validierung 
von Simulatorsystemen ist das „Validation, Metrics and Simulation (VMAS) Commit- 
tee“ (Magee, 2003). Da eine weltweit einheitliche Validierungsprozedur für Simula- 
toren noch nicht vorhanden ist, orientieren wir uns an dem Konzept, welches durch 
die Universität Zürich integriert wurde. Dieser Validierungsprozess besteht aus drei 
Stufen, die nach Gallagher et al. (2003) wie folgt definiert sind: 
 
Stufe 1: Die Augenscheinvalidität (Face validity) betrifft die allgemeine Akzeptanz 
eines Messverfahrens und beschreibt, vereinfacht ausgedrückt, ob beispielsweise 




Hysteroskopiesimulators entspricht dies der Beantwortung der Frage, ob der Simu- 
lator die Realität abbilden kann oder nicht. 
 
Stufe 2: Die Konstruktvalidität (Construct validity) bezieht sich auf die Zulässig- 
keit von Aussagen und bewertet diese. Das dahinterliegende Konstrukt sollte voll- 
ständig, präzise und nachvollziehbar sein. Ein Beispiel hierfür ist, ob der Simulator 
beziehungsweise die Software bei einer bestimmten Aufgabe zwischen Anfängern 
und Experten unterscheiden kann. Man differenziert u.a. zwischen 
− Konvergenzvalidität (Convergent validity): Es besteht eine hohe Korrelation 
von Messdaten, d.h. die Messungen eines Konstrukts stimmen mit unter- 
schiedlichen Methoden überein. 
− Diskriminanzvalidität (Discriminant validity): Es besteht eine geringe Korrela- 
tion von Messdaten, d.h. beispielsweise kann in einer Gruppe von Teilneh- 
mern mit gleichen Erfahrungen zwischen den Leistungen der Einzelnen dis- 
kriminiert werden. 
 
Stufe 3: Die Vorhersagevalidität (Predictive validity) erlaubt eine Aussage dar- 
über, inwiefern ein Testergebnis auch die tatsächliche Leistung wiedergibt und ob 
sich Aussagen treffen lassen, die sich in der Zukunft erfüllen. Dies bedeutet in un- 
serem Fall, ob eine gute Leistung beim Hysteroskopietraining auch auf eine spätere 
gute Leistung unter Realbedingungen hinweist. 
 
Zur Überprüfung der Eigenschaften eines Simulators sind Beurteilungsmethoden er- 
forderlich, die mit Hilfe verschiedener Parameter eine Vielzahl von Messungen er- 
möglichen, um zu belastbaren Ergebnissen zu gelangen (Mackay et al., 2003). Die 
ausgewählten Parameter und die hieraus abgeleiteten Bewertungsschlüssel sollten 
möglichst folgende Anforderungen erfüllen (Bajka et al., 2010): 
 





- Balance: Das Bewertungssystem sollte gegensätzliche Ziele ausbalancieren, d.h. 
es sollte nicht möglich sein, beispielsweise eine schlechte Qualität durch eine 
schnelle Zeit auszugleichen. 
 
- Einfachheit: Die Parameter müssen innerhalb weniger Sekunden erfasst werden 





1.5 Zielsetzung und Fragestellung 
 
Bei den endoskopischen Operations- und Diagnosetechniken, bei denen der Ope- 
rateur keinen direkten taktilen und visuellen Kontakt zum Operationsgebiet hat, be- 
steht ein erhöhter Trainingsbedarf. Besonders das Erlernen fortgeschrittener Ope- 
rationstechniken stellt für junge Ärzte immer wieder eine Herausforderung dar. Auf- 
grund der reichlichen Erfahrungen, die in den letzten Jahren vor allem in Bezug auf 
das Komplikations- beziehungsweise Krisenmanagement bei verschiedenen Eingrif- 
fen gesammelt wurden, kann der Einsatz und die Weiterentwicklung von Simulato- 
ren eine wertvolle Hilfestellung beim Erlernen von Operationstechniken sein. 
 
Das Ziel unserer Studie war die Überprüfung der Konstruktvalidität des Hysterosko- 
piesimulators HystSim® mit Hilfe des multimetrischen Scoresystems (MMSS), d.h. 
es sollte untersucht werden, ob sich durch temporäres Training mit diesem Simulator 
die hysteroskopischen Fähigkeiten der Probanden, unabhängig von deren Erfah- 




1. Lassen sich die hysteroskopischen Fähigkeiten durch das Training mit dem 
virtuellen Simulator HystSim® verbessern? 
2. Profitieren Anfänger und Experten in unterschiedlichem Ausmaß von einem 




3. Wirkt sich das Training unterschiedlich auf bestimmte Parameter zur Leis- 
tungserfassung des MMSS-Scores aus? 
4. Wird das Erlernen einer definierten hysteroskopischen Operation (hier: My- 
omektomie) durch das Training ermöglicht? 









Die Kiel-School of Gynaecological Endoscopy der Universitäts-Frauenklinik Kiel ist 
zertifiziertes Ausbildungszentrum der Arbeitsgemeinschaft gynäkologische und ge- 
burtshilfliche Endoskopie (AGE e.V.) und wird von internationalen Teilnehmern (vor 
allem USA, Afrika, Europa) frequentiert. Aus den Teilnehmern von drei- bis viertägi- 
gen Trainingskursen zur gynäkologischen Endoskopie beziehungsweise minimalin- 
vasiven gynäkologischen Chirurgie der Kiel-School konnten zwischen Juni 2014 und 
Mai 2015 insgesamt 57 Probanden für die vorliegende Untersuchung rekrutiert wer- 
den: 
 
• Gruppe „Anfänger“ – 42 Ärzte ohne Vorerfahrungen auf dem Gebiet der Hys- 
teroskopie 
• Gruppe „Experten“ – 15 Ärzte, die mindestens 2 Jahre praktische Erfahrun- 
gen mit fortgeschrittenen hysteroskopischen Operationen hatten 
 
 
2.2 Training mit dem Simulator HystSim® 
 
Als Trainingssimulator wurde das System HystSim® (vgl. Abbildung 3) gewählt. Das 
System ist bereits validiert und wurde sowohl hinsichtlich seiner Realitätstreue als 
auch der Trainingseigenschaften gut beurteilt (Bajka et al., 2009; Bajka et al., 2010). 
 
Zum HystSim® gehören drei unterschiedliche virtuelle Kameras, ein Fußpedal für 
die Steuerung von Koagulation beziehungsweise Hochfrequenzchirurgie sowie um- 
fangreiche Hardware (Hochleistungsrechner, zwei Monitore, Maus und Tastatur). 
 
Insgesamt stehen etwa zwölf unterschiedliche virtuelle Patientinnenmodelle für di- 
agnostische Prozeduren, acht virtuelle Patientinnen für die Polypen- oder Myoment- 
fernung und weitere Modelle zur Endometriumablation zur Verfügung, deren Situs 




Das HystSim® erfasst Daten mit Hilfe eines adaptierten 10 mm-Resektoskops, das 
alle Bewegungen und Handlungsabläufe in sämtliche Richtungen des Raums er- 
fasst und zur Datenaufzeichnung an den angeschlossenen Computer transferiert. 
 
Abbildung 3: HystSim®Trainingssimulator (www.virtamed.com/en) 
 
Um die Situation im Trainingskurs zu simulieren und die Grundkenntnisse im Um- 
gang mit dem HystSim® zu erlangen, erhielten die Probanden zu Beginn eine ein- 




Anschließend führten die Probanden vor Durchführung des eigentlichen Trainings- 
kurses („prä“-Test) als Testaufgabe die Übung „Multiple Myome“ mit dem HystSim® 
durch, in deren Verlauf sie mit Hilfe des Simulators Myome resezierten. 
 
In den folgenden 3-4 Tagen nahmen die Probanden am regulären Kurs teil und voll- 
zogen eine Reihe von vorgeschriebenen Übungen des Schwierigkeitsgrades ein- 
fach und medium. 
 
Nach Abschluss des Trainingskurses erfolgte der „post“-Test, ebenfalls in Form der 
Übung „Multiple Myome“, um feststellen zu können, ob sich durch das Training eine 




2.3 Training mit Tiermaterial 
 
Parallel zu den Übungen am Trainingssimulator HystSim® standen den Probanden 
Schweineherzen zur Verfügung, an denen sie diagnostische und operative Trai- 
ningsmethoden üben konnten. 
 
Durch das Üben mit dem tierischen Material und dem Trainingssimulator war dar- 
über hinaus ein Vergleich zwischen Simulation und Realität möglich. Die Teilnehmer 
sollten am Ende über einen Questionnaire (siehe Anhang, S. 63) äußern, welche 
Methode bzw. Übung (Simulation vs. Realität) nach ihrer Meinung ihre Lernkurve 




2.4 Datenerhebung und -auswertung 
 
2.4.1 Datenerfassung mittels MMSS im HystSim® 
 
Um eine Struktur für die Bewertung des Lernerfolges und der Durchführung ableiten 
zu können, wurde die Vorgehensweise bei verschiedenen laparoskopischen Opera- 
tionen in hierarchisch aufeinanderfolgende Teilschritte vom Zugang über Teilaufga- 
ben bis hin zur Handhabung der Instrumente zerlegt. Analog zu diesem Ansatz un- 
terteilten Tuchschmid et al. (2007) die virtuelle Hysteroskopie in 4 Aufgaben, 15 Teil- 
aufgaben, 33 Schritte und 46 Teilschritte und identifizierten 15 Merkmale, die für die 
Entwicklung und Validierung eines multimetrischen Scoresystems (MMSS) für die 
diagnostische Hysteroskopie herangezogen wurden (Bajka et al., 2010). Dieses 
auch für die vorliegende Arbeit verwendete System erfasst Basisparameter zur Eva- 
luierung der Sicherheit, der Flüssigkeitshandhabung, der ökonomischen Arbeits- 
weise und der Visualisierung der interessierenden Organe (vgl. Tabelle 1). Die ein- 
zelnen Teilschritte werden in Abhängigkeit von ihrer Durchführung nach einem 
Schlüssel bewertet. Nach Bedarf wird dieses allgemeine System durch Beurtei- 
lungskriterien für bestimmte Aufgaben ergänzt, wie es im Rahmen der vorliegenden 
Arbeit für das Durchführen einer Myomektomie der Fall war. Aus den Einzelwerten 
errechnet sich der Gesamtscore. Neben den Informationen für den Prüfer erhält 
auch der Proband hierdurch ein messbares Feedback der eigenen Leistung und er- 




Tabelle 1: Parameter für die Evaluierung der virtuellen Hysteroskopie (Bajka et 
al., 2010) 
 





Prozentualer Anteil der Uterusoberfläche, der 
im endoskopischen Gesichtsfeld deutlich er- 
kennbar ist. 
Left tube visu- 
alized (s) 
Dauer (in Sekunden) bis zur Visualisierung der 
linken Tubenöffnung im Endoskop. Erfordert 
eine Rotation des um 30° abgewinkelten Hyste- 
roskops im Uhrzeigersinn um 90°. 
Right tube 
visualized (s) 
Dauer (in Sekunden) bis zur Visualisierung der 
rechten Tubenöffnung im Endoskop. Erfordert 
eine Rotation des um 30° abgewinkelten Hyste- 
roskops gegen den Uhrzeigersinn um 90°. 
Upper cavum 
visualized (s) 
Dauer (in Sekunden) bis zur Visualisierung des 
Isthmus der anterioren Wand. Erfordert eine 
Rotation des Hysteroskops um 180°. 
Time out of 
focus (s) 
Zeit der Unschärfe (in Sekunden), die ein durch 





Dauer (in Sekunden) der Intervention 
View horizon 
unstable (s) 
Dauer (in Sekunden), in der der durch beide Tu- 
benöffnungen definierte Horizont im endoskopi- 
schen Gesichtsfeld um mehr als 10° rotiert. 
Path length 
(mm) 
Strecke (in mm), die die endoskopische Kamera 
auf der Spitze des Hysteroskops zurückgelegt 
hat. Eine kurze Strecke spricht für eine ökono- 
mische Handhabung des Instruments. 
Tool rotation 
sum (°) 
Summe aller Rotationen (in °). Eine kleine Ro- 
tationssumme spricht für eine ökonomische 




Anzahl der Richtungswechsel des Instruments. 
Eine hohe Zahl an Richtungswechsel spricht für 






Kategorie Parameter Beschreibung 
Safety Time colliding 
(s) 
Dauer (in Sekunden), in der die endoskopische 






Dauer (in Sekunden), in der die Sicht durch Blu- 
tungen behindert war. 
Time uterus 
collapsed (s) 
Dauer (in Sekunden), in der die Hydrometra der 
Uterushöhle nicht aufrechterhalten wurde. Ein 
adäquater Druck und eine korrekte Dehnung 





Anzahl der Wechsel von niedrigem zu hohem 
Druck. Eine kleine Anzahl spricht für einen kon- 
tinuierlichen Fluss, der zur Bewältigung kon- 




Menge der benutzten Distentionsflüssigkeit (in 





Zur Objektivierung der Testergebnisse erfasst die in das HystSim® integrierte Soft- 
ware in Anlehnung an das multiparametrische Scoresystem (MMSS) fünf Parameter 
automatisch mit Hilfe von 5 relevanten Messgrößen und vergibt nach einer hierar- 
chischen Ordnung Punktzahlen für die korrekte Ausführung beziehungsweise zieht 
bei Fehlern die entsprechenden Punkte ab. Maximal sind 340 Punkte zu erzielen: 
 
1. Safety (Sicherheit) – maximal 80 Punkte 
2. Fluid handling (Flüssigkeitshandhabung) - maximal 40 Punkte 
3. Economy (Ökonomischer Einsatz des Hysteroskops) - maximal 80 Punkte 
4. Visualization (Visualisierung des Cavum uteri) - maximal 40 Punkte 




Zu 1: Safety (Sicherheit) 
 
Mit Hilfe dieses Parameters soll erfasst werden, ob der Proband sicher mit dem Re- 
sektoskop bzw. der Kamera umgehen kann. Es können maximal 80 Punkte erreicht 
werden. Es werden maximal 2-3 Kontakte mit der Wand der Zervix oder des Cavum 
uteri geduldet, darüber hinaus gehende Kontakte führen zu Punktabzug und eine 




Zu 2: Fluid handling (Flüssigkeitshandhabung) 
 
Zur Darstellung des Cavum uteri muss das Lumen durch Einbringen eines Distensi- 
onsmediums entfaltet werden. Hierzu können nichtleitende apolare verdünnte Pu- 
risolelösungen eingesetzt werden, die allerdings zu einer hypotonen Hyperhydrata- 
tion führen können (Hyponatriämie, TUR-Syndrom) (Meyer und Schollmeyer, 2000). 
Wir setzten ein bipolares Resektoskop (Fa. Karl-Storz, vgl. Abbildung 4) für die Si- 
mulation ein, welches auch in der Realität die gefahrlose Anwendung von Kochsalz- 









Während der Übung muss der Proband mit einer Hand das Hysteroskop (mit Ka- 
mera) steuern und mit der anderen Hand den Flüssigkeitsfluss regulieren, d.h. für 
die Dehnung des Cavum den Abfluss schließen und für eine Spülung den Abfluss 
öffnen. 
 
Das erste Ziel ist, das Cavum vollständig aufzudehnen. Hierbei konnten von insge- 
samt 340 Punkten maximal 40 Punkte erreicht werden. Falls der Proband sich ent- 
scheidet das Cavum nicht aufzudehnen, führt dies zu schlechten Sichtverhältnissen 




Zu 3: Economy 
 
Der Parameter „Economy“ erfasst den ökonomischen Einsatz des Hysteroskops im 
Einzelnen durch 
• Messung der Zeit – Maximal 40 Punkte bei Durchlaufen der Übung in einer 
vorgeschriebenen Zeit 
• Messung der zurückgelegten Strecke der Kamera – maximal 30 Punkte bei 
Erreichen einer vorgegebenen Streckenlänge 




Zu 4: Visualization 
 
Die diagnostische Hysteroskopie ist die einzige Methode, mit welcher der Zervikal- 
kanal und das Cavum uteri einer direkten Betrachtung und Beurteilung zugänglich 
gemacht werden können (vgl. Abbildung 5). 
 
Der Proband hat die Aufgabe, die Zervix und das Cavum uteri bis zu den Ostien der 
Eileiter mit der Kamera vollständig zu visualisieren. Hierzu muss er das Cavum 




durch pathologische Zubildungen verdeckt sind, müssen diese vorerst reseziert wer- 
den. 
 
Je nach erzieltem Fortschritt (zu visualisierende Anteile: Cavum, Zervix und Ostien) 














Zu 5: Myoma resection (Myomresektion) 
 
Als Testaufgabe für das Training mit dem HystSim® wurde die Myomresektion (vgl. 
Abbildung 6) nach einer vorgegebenen standardisierten Vorgehensweise gewählt. 
 
Bei der hysteroskopischen Entfernung von submukösen Myomen wird das Gewebe 
mit Hilfe der elektrochirurgischen Schlinge des Resektoskops abgetragen und rest- 










Abbildung 6: Hysteroskopische Myomresektion (Quelle: Diagnostic and Therapeutic 
Hysteroscopy Course, Simulation Based Training Cur- riculum, 




Während der Übung steuert nun eine Hand das Hysteroskop und die Elektro- 
schlinge, während die andere Hand den Abfluss der Distensionsflüssigkeit reguliert. 
Das System erlaubt die Durchführung der Übung in verschiedenen Schwierigkeits- 
stufen (z. B. einzelnes Myom oder multiple Myome; nur „submuköser Anteil“ oder 
„submuköser und intracavitärer Anteil“). 
 
Das Ziel der Übung ist die komplette Entfernung des Myoms. Ist es durch Verletzung 
eines Gefäßes während der Übung zu einer Blutung gekommen, muss diese per 




Es sind bei kompletter Myomentfernung maximal 100 Punkte erreichbar. Punktab- 
züge gibt es beim Verbleiben von Resten. Bei nicht stillbaren Blutungen oder Perfo- 






Zur Evaluierung der Selbstbeurteilung der Kursteilnehmer sowohl im Hinblick auf 
ihren Lernerfolg als auch auf die Qualität des Kurses wurden Fragebögen verteilt, 
die jeder Proband nach dem Training ausfüllte. Es wurden in drei Parameterblöcken 
Einschätzungen der Wirklichkeitstreue („Realism“) und der Trainingskapazität sowie 
Statements zum Simulationstraining abgefragt und Möglichkeiten zum Berichten ei- 
gener Erfahrungen im Reintext geboten (s. S. 63f). 
 
Für die statistische Auswertung wurden die fünf wesentlichsten Fragen herausge- 
griffen, die die Teilnehmer mithilfe einer fünfstufigen Analogskala für beide Trai- 
ningsmethoden beantwortet hatten: 
• Tissue Cutting – Die Wirklichkeitstreue der Empfindungen bei der Gewebe- 
durchtrennung im HystSim® oder im Tiermodell wurden kategorisiert in 1 = 
nicht realistisch, 3 = unentschieden, 5 = sehr realistisch. 
• Overall Impression – Der Gesamteindruck einer realistischen Wiedergabe der 
Operationssituation durch die Simulation wurde nach dem gleichen Score wie 
1. beurteilt. 
• Für die Parameter zur Trainingskapazität wurde folgender Score zu Grunde 
gelegt: 1 = nicht zweckmäßig, 3 = unentschieden, 5 = sehr zweckmäßig. Un- 
ter dem Punkt „Training Capacity“ wurde der Mittelwert aller 8 Einzelfragen 
zu diesem Themenkomplex (s. S. 63) ausgewertet und an Einzelparametern 
die Punkte Leistungsbeurteilung („Performance Assessment“) und Gesamt- 






Alle Daten wurden in eine Microsoft Excel-Datenbank überführt und mit Hilfe des 
Statistikprogramms SPSS (Version 20, IBM) statistisch ausgewertet. Es wurden fol- 
gende statistische Tests durchgeführt: Mittels t-Test wurden Unterschiede in den 
Mittelwerten stetiger Variablen bei verbundenen Stichproben geprüft. Der Mann- 
Whitney-U-Test wurde verwendet, um quantitative Unterschiede in den Mittelwerten 
stetiger Variablen bei unabhängigen Stichproben zu verifizieren; Dieser wurde durch 
den Test nach Rosenthal ergänzt, mit dessen Hilfe die Effektivität von Interventionen 
über die Zunahme von Erfolgen ausgedrückt wird. Darüber hinaus fanden eine Va- 
rianzanalyse, der Kruskal-Wallis-Test sowie der Fisher-Exact-Test Anwendung. 
 
Als Signifikanzniveau wurde p < 0,05 gewählt. 
 






3.1 Ergebnisse der Trainingssimulation mit Hilfe des HystSim® 
 
3.1.1 Parameter „Safety“ 
 
Zu Beginn bestanden zwischen Anfängern und Experten keine signifikanten Unter- 
schiede hinsichtlich der Sicherheit der Handhabung des HystSim® (vgl. Tabelle 2), 
allerdings fällt bei den Experten vor dem Training eine hohe Streuung der Punktzahl 
auf (vgl. Abbildung 7). Durch das Training konnten die Anfänger ihre Sicherheit nicht 
verbessern, während es bei den Experten zu einer Steigerung um knapp 5 Punkte 
gekommen war. Nach dem Training unterschieden sich beide Gruppen statistisch 
signifikant: Die Anfänger erzielten im Mittel 52,69 ± 13,95 Punkte, die Experten da- 
gegen 62,27 ± 15,21 Punkte (p = 0,039 Punkte). 
 
Die errechnete Effektstärke nach Rosenthal für den Trainingserfolg zeigte mit 0,3 
ein gutes Ergebnis. 
 
 
Tabelle 2: Ergebnisse des multimetrischen Scoresystems (MMSS) für den Para- 
meter „Safety“ vor („prä“) und nach („post“) dem HystSim®-Training bei 
Anfängern und Experten (Statistisch signifikante Ergebnisse sind 
dunkelgrau hinterlegt.) 
 
Safety Anfänger (n = 42) Experten (n = 15) p 
 MW SD Min Max MW SD Min Max  
prä 53,67 15,70 0 80 57,33 24,39 0 80 0,203 
post 52,69 13,95 20 75 62,27 15,21 39 80 0,039 









Abbildung 7: Ergebnisse des multimetrischen Scoresystems (MMSS) für den 
Parameter „Safety“ vor („prä“) und nach („post“) dem HystSim®- 
Training bei Anfängern und Experten 
 
 
3.1.2 Parameter „Fluid Handling“ 
 
Beide Probandengruppen unterschieden sich weder vor noch nach dem Training 
signifikant hinsichtlich der Flüssigkeitshandhabung. Auch waren durch das Training 
nur geringfügige Verbesserungen zu verzeichnen, so dass keine signifikanten Un- 
terschiede nachweisbar waren. Die Effektstärke nach Rosenthal (0,2) wies ebenfalls 





Tabelle 3: Ergebnisse des multimetrischen Scoresystems (MMSS) für den Para- 
meter „Fluid Handling“ vor („prä“) und nach („post“) dem HystSim®- 
Training bei Anfängern und Experten (Statistisch signifikante Ergeb- 
nisse sind dunkelgrau hinterlegt.) 
 
Fluid Handling Anfänger (n = 42) Experten (n = 15) p 
 MW SD Min Max MW SD Min Max  
Prä 28,86 4,05 23 40 31,53 6,53 23 40 0,217 
Post 31,67 5,35 24 40 33,13 5,49 25 40 0,416 







Abbildung 8: Ergebnisse des multimetrischen Scoresystems (MMSS) für den Pa- 
rameter „Fluid Handling“ vor („prä“) und nach („post“) dem 




3.1.3 Parameter „Economy“ 
 
Der ökonomische Umgang mit dem Trainingssimulator verbesserte sich in der An- 
fängergruppe durch das Training nicht. Bei den Experten kam es zu einer leichten 
Steigerung, so dass die mittlere Punktzahl nach dem Training (70,93 ± 13,76) über 
derjenigen der Anfänger (63,29 ± 17,97) lag. Aufgrund der großen Streuung der 
Werte verfehlte dieser vermeintliche Unterschied jedoch die Schwelle zur statisti- 
schen Signifikanz (p = 0,074). Dennoch war nach Rosenthal ein zufriedenstellender 
Trainingseffekt (0,3) zu verzeichnen (vgl. Tabelle 4 und Abbildung 9). 
 
 
Tabelle 4: Ergebnisse des multimetrischen Scoresystems (MMSS) für den Para- 
meter „Economy“ vor („prä“) und nach („post“) dem HystSim®-Training 
bei Anfängern und Experten (Statistisch signifikante Ergebnisse sind 
dunkelgrau hinterlegt.) 
 
Economy Anfänger (n = 42) Experten (n = 15) p 
 MW SD Min Max MW SD Min Max  
Prä 65,05 15,47 28 80 61,00 26,88 11 80 0,753 
Post 63,29 17,97 6 80 70,93 13,76 34 80 0,074 









Abbildung 9: Ergebnisse des multimetrischen Scoresystems (MMSS) für den 
Parameter „Economy“ vor („prä“) und nach („post“) dem 
HystSim®-Training bei Anfängern und Experten 
 
 
3.1.4 Parameter „Visualization“ 
 
Die Visualisierung des Uterus gelang den Anfängern vor dem Training besser als 
den Experten (22,36 ± 11,42 Punkte versus 13,73 ± 12,35 Punkte; p = 0,028). Nach 
dem Training hatte sich die Punktezahl der Anfänger um durchschnittlich -6,12 
Punkte verschlechtert, diejenige der Experten dagegen um 2,87 ± 17,23 Punkte ver- 
bessert (p = 0,036), sodass sich die Mittelwerte beider Gruppen nicht mehr unter- 
schieden. Insgesamt blieb die nach dem Training erzielte mittlere Punktzahl in bei- 
den Gruppen in der unteren Hälfte der maximal 40 erreichbaren Punkte und die 
Punktewerte wiesen eine hohe Streuung auf. Die Effektstärke (0,3) deutete auf ei- 




Tabelle 5: Ergebnisse des multimetrischen Scoresystems (MMSS) für den Para- 
meter „Visualization“ vor („prä“) und nach („post“) dem HystSim®-Trai- 
ning bei Anfängern und Experten (Statistisch signifikante Ergebnisse 
sind dunkelgrau hinterlegt.) 
 
Visualization Anfänger (n = 42) Experten (n = 15) p 
 MW SD Min Max MW SD Min Max  
Prä 22,36 11,42 0 40 13,73 12,35 0 36 0,028 
Post 15,69 13,81 0 39 16,60 12,72 0 40 0,716 







Abbildung 10:  Ergebnisse des multimetrischen Scoresystems (MMSS) für den Para 
meter „Visualization“ vor („prä“) und nach („post“) dem HystSim®- 




3.1.5 Parameter „Myomectomy“ 
 
Vor dem Training wurden in der Anfängergruppe nur 17,00 ± 20,97 von maximal 120 
möglichen Punkten erzielt, während in der Expertengruppe der Mittelwert  mit 46,07 
± 34,67 Punkten statistisch signifikant darüber lag (p< 0,001). In beiden Grup- pen 
kam es durch das Training zu einer deutlichen Steigerung um etwa 20 Punkte, 
sodass auch nach dem Training ein signifikanter Unterschied zwischen beiden 
Gruppen erhalten  blieb.  Die  Anfänger  steigerten  sich  auf  durchschnittlich 36,71 
± 33,22 Punkte, die Experten dagegen auf 68,07± 37,74 Punkte (p = 0,006). Mit 
einer Effektstärke nach Rosenthal von 0,4 wurde ein guter Trainingserfolg sta- 
tistisch nachgewiesen (vgl. Tabelle 6 und Abbildung 11). 
 
 
Tabelle 6: Ergebnisse des multimetrischen Scoresystems (MMSS) für den Para- 
meter „Myomectomy“ vor („prä“) und nach („post“) dem HystSim®-Trai- 
ning bei Anfängern und Experten (Statistisch signifikante Ergebnisse 
sind dunkelgrau hinterlegt.) 
 
Myomectomy Anfänger (n = 42) Experten (n = 15) p 
 MW SD Min Max MW SD Min Max  
Prä 17,00 20,97 0 71 46,07 34,67 0 120 0,001 
Post 36,71 33,22 0 117 68,07 37,74 0 120 0,006 









Abbildung 11: Ergebnisse des multimetrischen Scoresystems (MMSS) für den Para- 
meter „Myomectomy“ vor („prä“) und nach („post“) dem HystSim®-Trai- 





Bei der Betrachtung des Gesamtergebnisses zeigten sich in beiden Gruppen deut- 
liche Verbesserungen des MMSS-Scores. Vor dem Training war die Gesamtpunkt- 
zahl in beiden Gruppen nicht statistisch signifikant unterschiedlich. In der Anfänger- 
gruppe steigerte sich das Ergebnis von anfänglich 54,95 ± 85,06 Punkten um etwa 
90 Punkte auf 147,81 ± 97,79 Punkte, in der Expertengruppe stieg die Punktzahl 
sogar über 150 Punkte von 52,40 ± 92,77 Punkten auf 206,60 ± 97,21 Punkte an. 
Der Unterschied zwischen Anfängern und Experten war nach dem Training statis- 
tisch signifikant (p = 0,002) und auch der post-prä-Vergleich ergab zwischen Anfän- 
gern und Experten einen signifikanten Unterschied (p = 0,015). Die Effektstärke nach 





Tabelle 7: Gesamtergebnisse des multimetrischen Scoresystems (MMSS) vor 
(„prä“) und nach („post“) dem HystSim®-Training bei Anfängern und 
Experten (Statistisch signifikante Ergebnisse sind dunkelgrau hinter- 
legt.) 
 
Gesamtergebnis Anfänger (n = 42) Experten (n = 15) p 
 MW SD Min Max MW SD Min Max  
Prä 54,95 85,06 0 236 52,40 92,77 0 340 0,902 
Post 147,81 97,79 0 275 206,60 97,21 0 283 0,002 







Abbildung 12: Gesamtergebnisse des multimetrischen Scoresystems (MMSS) vor („prä“) 




Bei der abschließenden Gegenüberstellung der Scoredifferenzen post-prä der 
MMSS-Parameter und des Gesamtergebnisses zeigen sich die Verbesserungen 
durch das Training besonders für die Experten hinsichtlich des Gesamtscores und 
der Übung Myomresektion (vgl. Abbildung 13). Diesbezüglich waren auch die Ef- 




Abbildung 13: Vergleich der Scoredifferenzen nach-vor dem Training für alle 




3.2 Vergleich der Beurteilung beider Trainingsmethoden 
 
Beim Vergleich beider Trainingsmethoden ergaben sich statistisch signifikante Un- 
terschiede hinsichtlich des Parameters „Tissue Cutting“, d.h. für das Erlernen des 
Durchtrennens von Gewebe vergaben Anfänger beim tierischen Material mit durch- 
schnittlich 4,4 ± 0,7 Punkten eine bessere Punktzahl als Experten mit 3,9 ± 0,7 
Punkten (p = 0,02). Für das Durchtrennen von Gewebe im HystSim® wurden im 
Mittel 4,0 ± 1,0 (Anfänger) beziehungsweise 3,9 ± 0,7 Punkte (Experten) vergeben 
(p = 0,051). Die Trainingskapazität („Training Capacity“) des Arbeitens mit tieri- 
schem Material wurde durch die Experten signifikant schlechter beurteilt (3,7 ± 0,7 
Punkte) als durch die Anfänger (4,4 ± 0,7 Punkte; p = 0,004). Insgesamt waren die 
Unterschiede jedoch sowohl zwischen beiden Trainingsmethoden als auch zwi- 
schen den beiden Probandengruppen gering und Anfänger und Experten beurteilten 
die Gesamttrainingskapazität („Training Capacity Overall“) der zwei Methoden gleich 
(vgl. Tabelle 8). 
 
Tabelle 8: Beurteilung der Trainingsmethoden HystSim® („Sim“) und Tiermaterial 
(„Ani“) durch Anfänger und Experten (Statistisch signifikante Ergeb- 
nisse sind dunkelgrau hinterlegt.) 
 
Parameter Methode Anfänger (n = 42) Experten (n = 15) p 
  MW SD Min Max MW SD Min Max  
Tissue Cutting Sim 4,0 1,0 2,0 5,0 3,9 0,7 3,0 5,0 0,501 
Ani 4,4 0,7 3,0 5,0 3,9 0,6 3,0 5,0 0,020 
Overall impression Sim 4,1 0,7 3,0 5,0 4,3 0,5 4,0 5,0 0,304 
Ani 4,4 0,8 3,0 5,0 4,1 0,5 3,0 5,0 0,166 
Training Capacity Sim 4,3 0,7 3,0 5,0 4,1 0,5 3,0 5,0 0,221 
Ani 4,4 0,7 3,0 5,0 3,7 0,7 3,0 5,0 0,004 







Ani 4,1 0,7 3,0 5,0 4,1 0,6 3,0 5,0 0,861 
Training Capacity Overall Sim 4,4 0,6 3,0 5,0 4,2 0,6 3,0 5,0 0,282 






Die ständige Weiterentwicklung virtueller Simulatoren ermöglicht es, immer komple- 
xere Operationstechniken darzustellen und zu trainieren. In einer Umfrage unter in 
der Allgemeinchirurgie tätigen Assistenzärzten mit 1-5 Jahren Berufserfahrung 
glaubten 95,5 % der Teilnehmer, dass ein Simulationstraining ihre laparoskopischen 
Fähigkeiten verbessern könne. 92,5 % der Probanden waren der Meinung, die im 
Training erworbenen Fähigkeiten seien auf die Arbeit im Operationssaal übertragbar 
(Shetty et al., 2014). Trotz solch positiver subjektiver Erfahrungen stellt sich die 
Frage, ob medizinische Simulatoren tatsächlich das Erlernen der korrekten Durch- 
führung einer bestimmten Untersuchungsmethode oder Operationstechnik erlauben 
und ob die erworbenen Fähigkeiten in die praktische Anwendung unter Realbedin- 
gungen umgesetzt werden können (Stunt et al., 2014). 
 
Wissenschaftliche Untersuchungen, die den Nutzen eines hysteroskopischen Simu- 
lationstrainings objektiv analysieren, fehlen bislang weitgehend. Insbesondere feh- 
len Studien zum Erlernen operativer Eingriffe. Der Einsatz nicht validierter Simula- 
toren könnte aber zur Folge haben, dass ein Training die angestrebten Fähigkeiten 
nicht verbessert oder im schlimmsten Fall zum Erlernen nicht korrekter, den Patien- 
ten gefährdender Techniken führt (Schijven und Jakimowicz, 2005; Chmarra et al., 
2010). Daher war es das Ziel der vorliegenden Studie, die Untersuchung der Kon- 
struktvalidität eines virtuellen Hysteroskopietrainers zu prüfen. Der Simulator 
HystSim® wurde gewählt, weil dieses System – im Gegensatz zu den meisten an- 
deren Simulatoren – bereits im Hinblick auf seine diagnostischen Trainingseigen- 
schaften einen Prozess der Augenschein- und Konstruktvalidierung erfolgreich 
durchlaufen hat (Bajka et al., 2009; Bajka et al., 2010). Solche Untersuchungen der 
Validität erfassen die Plausibilität objektiv und erlauben Aussagen über den klinisch 




Die Augenscheinvalidität des HystSim® wurde im Jahr 2009 mit Hilfe von 62 Teil- 
nehmern des 13. Praktischen Kurses zur Gynäkologischen Endoskopie in Da- 
vos/Schweiz untersucht: Es handelte sich um 26 Experten, die mehr als 50 eigen- 
ständige Hysteroskopien vorgenommen hatten, und 36 Anfänger mit einer Erfah- 
rung von weniger als 50 Hysteroskopien. Alle Probanden erhielten ein 20-minütiges 
praktisches Training am Simulator zu zwei diagnostischen Fragestellungen, zur Rol- 
lerball-Ablation und zur Myomektomie. Sie beantworteten anschließend einen vier- 
seitigen Fragebogen mit Fragen zur Realitätsnähe der Simulation und den Trai- 
ningseigenschaften. Insgesamt beurteilten 6,6% aller Probanden das Training als 
„absolut realistisch“, 66,6% als „realistisch“ und 26,6% als „etwas realistisch“. In der 
Anfängergruppe wurde die Trainingskapazität höher bewertet als in der Experten- 
gruppe, jedoch erfuhr das Training in beiden Gruppen eine große Akzeptanz: Es 
waren 95,2% aller Teilnehmer der Ansicht, mit Hilfe des HystSim® könne eine diag- 
nostische oder therapeutische Hysteroskopie erlernt werden. 85,5% der Probanden 
befürworteten, dass ein solches Training allen Anfängern vor dem Operieren realer 
Patientinnen angeboten werden solle (Bajka et al., 2009). 
 
In einer ersten Studie zur Konstruktvalidität absolvierten 24 Medizinstudenten und 
12 erfahrene Gynäkologen ein selbstgesteuertes Tutorial, mit dessen Hilfe sie klar 
definierte Trainingsziele und Anleitungen für zwei hysteroskopische Übungen für die 
Exploration und Diagnose mit Hilfe des HystSim® erhielten. Jeder Teilnehmer führte 
die beiden Übungen jeweils 5 Mal durch und 23 der 24 Anfänger durchliefen das 
Programm nach 2 Wochen ein zweites Mal (Bajka et al., 2010). Beim Vergleich der 
Ergebnisse von Anfängern und Experten bestätigte sich die Konstruktvalidität des 
HystSim®-Trainings hinsichtlich der Module Ökonomie und Flüssigkeitshandha- 
bung, aber nicht der Visualisierung, und die Ergebnisse zum Sicherheitsmodul fielen 
für die Experten sogar schlechter aus als für die Anfänger. Dennoch zeigten die 
Lernkurven, dass sich die Leistungen aller Teilnehmer durch das Training mit dem 
HystSim® signifikant verbesserten und das Wiederholungstraining der Anfänger- 




In Ergänzung zu den Schweizer Studien am HystSim® zur diagnostischen Hystero- 
skopie ergänzten wir die Trainingsanforderungen um die Durchführung einer chirur- 
gischen Maßnahme. Um eine möglichst große Vergleichbarkeit zwischen den Teil- 
nehmern zu gewährleisten, wählten wir die Myomektomie nach einer definierten, 
standardisierten Vorgehensweise. Nach unserer Ansicht eignet sich die Myomre- 
sektion in besonderem Maße als Testaufgabe, da sie mehrere objektive Messungen, 
beispielsweise der Visualisierung, der Handhabung der Elektrochirurgie und des 
Einsatzes der Flüssigkeit, erlaubt. 
 
Ein Vergleich zwischen zwei Probandengruppen – Anfängern und Experten – sollte 
darüber hinaus die Frage beantworten, ob ein etwa zu verzeichnender Lernerfolg 
beim Simulationstraining vom Kenntnisstand des Lernenden beeinflusst wird. 
 
Die chirurgische Kompetenz eines Operateurs zeigt sich nicht nur in der Anzahl 
selbstständig durchgeführter Operationen, sondern sie besteht aus einer Kombina- 
tion der Faktoren theoretisches Wissen, Erfahrung, Entscheidungsfähigkeit, Team- 
fähigkeit und manuelle Fertigkeit (Yule et al., 2006; Beard, 2007; Molinas und 
Campo, 2016). D.h. der Lernprozess zur Erlangung chirurgischer Kompetenz um- 
fasst in entscheidendem Maße das Erlernen von Fähigkeiten, die schwierig zu stan- 
dardisieren und objektiv zu erfassen sind. Nur durch die Wahl spezifischer, auf das 
jeweilige Trainingsszenario abgestimmte Parameter kann die individuelle Leistung 
des Probanden erfasst und bewertet werden; dies ist bei konventionellem Training 
kaum oder nur mit hohem Aufwand umsetzbar (Lehmann et al., 2012). Zur standar- 
disierten Erfassung der Lernerfahrungen mit dem Trainingssimulator setzten wir das 
multimetrische Scoresystem (MMSS) ein, welcher zahlreiche Parameter zur Hand- 
habung der Instrumente und zur Vorgehensweise umschließt (Bajka et al., 2010). 
Nach Mackay et al. (2003) wächst die Zuverlässigkeit der Ergebnisse von Untersu- 
chungen technischer Fähigkeiten, wenn viele Parameter und Messvarianten getes- 
tet werden. Daher enthält auch das hier verwendete MMSS 15 Parameter, die in vier 
Basismodule (Visualisierung, Ökonomie, Flüssigkeitshandhabung und Sicherheit) 




Prüfungsaufgabe vervollständigt werden (Bajka et al., 2009). Einzelheiten zu den 
Erfahrungen mit der Anwendung des MMSS werden im Folgenden im Rahmen der 
Ergebnisdiskussion erörtert. 
 
Wie bereits beschrieben, wurde zur Beurteilung des Lernerfolgs im Rahmen des 
Trainings am HystSim® das Scoresystem MMSS verwendet. Der Parameter „Sa- 
fety“ erfasst den sicheren Umgang mit dem Resektoskop bzw. der Kamera anhand 
der erfolgten Kontakte mit der Zervix-/Uteruswand. Hier konnte das Training mit dem 
HystSim® die Sicherheit der Myomektomie nur in der Expertengruppe signifikant 
steigern. Nach dem Training erhöhte sich die mittlere Punktzahl der Experten von 
anfänglich 57,33 ± 24,39 Punkte auf 62,27 ± 15,21 Punkte. Dagegen änderten sich 
die Werte der Anfänger durch das Training nicht und blieben im Beobachtungszeit- 
raum unter denjenigen der Experten (prä: 53,67 ± 15,70, post: 52,69± 13,95 Punkte). 
Die errechnete Effektstärke nach Rosenthal für den Trainingserfolg zeigte mit 0,3 
dennoch ein gutes Ergebnis. 
 
Die Ergebnisse stehen scheinbar im Widerspruch zur Untersuchung von Bajka et al. 
(2010), in der die Anfänger hinsichtlich der Sicherheit bei der Hysteroskopie mit dem 
HystSim® ein hoch signifikant besseres Resultat erzielten als die Experten. Aller- 
dings war die Aufgabenstellung der diagnostischen Hysteroskopie in der Schweizer 
Untersuchung weniger schwierig als eine Myomektomie. Man kann annehmen, dass 
sich dort die Novizen vor allem auf das Ziel, den Wandkontakt zu vermeiden, kon- 
zentrierten und dies bei der reinen Hysteroskopie für sie vergleichsweise leicht um- 
setzbar war. Dagegen waren die Experten durch ihre Erfahrungen geprägt und gin- 
gen nach ihrer individuellen unter Realbedingungen erlernten Technik vor, indem sie 
beispielsweise mit dem Instrument vorsichtig an der Organwand entlangglitten. Da 
beim HystSim®-Training nicht zwischen kritischen und unkritischen Kontakten mit 




Penetrationstiefe des Instruments oder die Position und Winkelung bei der Kollision 
außer Acht lässt, führt jeglicher Kontakt zur Organwand unweigerlich zu einem 
Punktabzug. In unserer Untersuchung mit der schwierigeren Aufgabenstellung My- 
omektomie zeigte sich eine anfängliche Unsicherheit der Experten in einer hohen 
Varianz der eingangs erzielten Sicherheits-Punktwerte. Die Experten überwanden 
diese allerdings im Trainingsverlauf, indem sie sich auf die veränderte Situation ein- 
stellten, während die Anfänger ihre (schwächere) Leistung hinsichtlich der Sicher- 
heit durch das Training nicht verbessern konnten. Eine weitere Ursache für die hier 
anfangs beobachtete größere Unsicherheit bei den Experten könnte in dem Verlust 
der gewohnten haptischen Empfindungen liegen, der bei den weniger erfahrenen 
Probanden eine geringere Rolle spielte. 
 
Es ist fraglich, ob die Beurteilung der „Sicherheit“ ausschließlich anhand der erfolg- 
ten Kontakte mit der Zervix-/Uteruswand ausreicht, um die Perforationsgefahr bei 
der Hysteroskopie zu charakterisieren. 
 
Indirekt erlaubt auch der Parameter „Fluid Handling“ Rückschlüsse auf die Sicher- 
heit. Erfahrungen bei der transurethralen Prostataresektion haben gezeigt, dass eine 
übermäßige Verwendung von Distensionsmedium zu einem Absorptionssyn- drom 
mit lebensbedrohlicher Flüssigkeitsüberladung und Elektrolytimbalancen füh- ren 
kann. Vergleichbare Komplikationen wurden auch bei der Hysteroskopie be- 
schrieben (Kick et al., 1994; Wallwiener et al., 1996; Darwish et al., 2010). 
 
In einer Tübinger Untersuchung führten 39 Teilnehmer eines minimalinvasiven Ope- 
rationskurses (15 unerfahrene und 24 erfahrene Probanden) an drei aufeinanderfol- 
genden Tagen jeweils eine Trainingsrunde am HystSim® – bestehend aus der Re- 
sektion eines Polypen und eines Myoms –durch. Die Menge des verwendeten Dis- 
tensionsmediums wurde nach jedem Eingriff gemessen und die benötigte Flüssig- 
keitsmenge reduzierte sich im Verlauf von Runde 1-3 kontinuierlich in beiden Pro- 
bandengruppen. Die Experten verwendeten bei beiden Eingriffen und pro Trainings- 




Flüssigkeitsmanagement sowohl durch die Vorerfahrungen der Probanden als auch 
durch einen Lernerfolg beeinflusst wurde (Neis et al., 2016). 
 
In den eigenen Untersuchungen unterschieden sich beide Probandengruppen we- 
der vor noch nach dem Training signifikant hinsichtlich der Flüssigkeitshandhabung. 
Auch war es durch das Training nur zu geringfügigen Verbesserungen gekommen, 
so dass keine signifikanten Unterschiede nachweisbar waren. Die Effektstärke nach 
Rosenthal (0,2) wies ebenfalls auf einen eher geringen Trainingserfolg hin. Eine Er- 
klärung zur Diskrepanz zu der Studie von Neis et al. (2016) kann nicht gegeben 
werden, jedoch lassen die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung auf ein be- 
sonders vorsichtiges Flüssigkeitsmanagement schließen, da die Teilnehmer des 
hysteroskopischen Trainings vor Aufnahme der praktischen Übungen nachdrücklich 
auf das Risiko der Flüssigkeitsüberladung hingewiesen wurden. 
 
Hinsichtlich der MMSS-Parameter „Visualization“ und „Economy“ fielen die Punkt- 
werte unserer unerfahrenen Teilnehmer vor dem Training günstiger aus als diejeni- 
gen der Experten. Nach dem Training hatten sich die Werte der Anfänger leicht ver- 
schlechtert, bei den Experten dagegen verbessert. Vermutlich ließen die Anfänger 
zu Beginn besondere Vorsicht walten, im Laufe des Trainings gewannen sie jedoch 
ein trügerisches Selbstvertrauen und versuchten mehr Myomgewebe auf Kosten der 
Sicherheit zu entfernen. 
 
In der Studie von Bajka et al. (2010) konnten im Gegensatz hierzu sowohl Anfänger 
als auch Experten ihre Leistungen hinsichtlich der Ergonomie und Visualisierung 
steigern, wobei an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen werden muss, dass 
die Teilnehmer dort fünf Trainingsdurchgänge durchliefen und die Aufgabe der di- 
agnostischen Hysteroskopie weniger schwierig ist als die geforderte Myomektomie 
unserer Untersuchung. Dies zeigt, dass besonders die Experten vom HystSim®- 
Training der Myomektomie profitierten, während für die weniger erfahrenen Proban- 
den die Trainingsaufgabe möglicherweise zu komplex beziehungsweise das Trai- 




Eine mögliche Überforderung der Anfänger durch die Trainingsaufgabe zeigte sich 
auch bei Betrachtung des MMSS-Parameters „Myomektomie“. Hier erzielten die An- 
fänger vor dem Training nur 17,00 ± 20,97 von maximal 120 möglichen Punkten, 
während in der Expertengruppe der Mittelwert mit 46,07 ± 34,67 Punkten statistisch 
hoch signifikant günstiger ausfiel. Beide Gruppen erlangten durch das Training eine 
Leistungssteigerung um etwa 20 Punkte. Das Endergebnis betrug bei den Anfän- 
gern durchschnittlich 36,71 ± 33,22 Punkten und bei den Experten 68,07± 37,74 
Punkte. Zwar wurde mit einer Effektstärke nach Rosenthal von 0,4 ein guter Trai- 
ningserfolg statistisch nachgewiesen, doch deutet das Trainingsresultat selbst der 
Experten darauf hin, dass die gewonnenen Fähigkeiten bei der Myomektomie noch 
deutlich verbesserungswürdig waren. 
 
In der Literatur liegt zum Myomektomietraining mithilfe des HystSim® bislang ledig- 
lich die Studie von Neis et al. (2016) vor, deren Teilnehmer in fünf Trainingsrunden 
sowohl einen Polypen als auch ein Myom resezieren sollten. Leider ist eine direkte 
Vergleichbarkeit mit der eigenen Untersuchung nicht gegeben, da die Arbeitsgruppe 
Neis eine andere Auswertungsmethode anwendete und aus den MMSS-Parametern 
als primäre Endpunkte neben der verbrauchten Flüssigkeitsmenge lediglich die mit 
dem Instrument zurückgelegte Pfadlänge als Maßstab für eine ergonomische Ope- 
ration und die Resektionszeit als Ökonomiemaßstab analysierten. Hierbei fiel die 
Pfadlänge zum Entfernen beider Pathologien bei den Experten in den einzelnen 
Durchgängen jeweils länger aus. Die Autoren begründeten dies damit, dass die Ex- 
perten im Rahmen ihrer praktischen chirurgischen Tätigkeit verinnerlicht hatten, bei 
der Resektion eines Polypen/Myoms eher das gesamte Resektoskop zu bewegen 
als nur dessen Schlinge, was naturgemäß zu längeren Messstrecken führte. Unab- 
hängig von diesem Unterschied steigerten jedoch beide Gruppen ihre Leistungen 
bei der Resektion kontinuierlich über die fünf Trainingsrunden im Sinne einer Lern- 
kurve (Neis et al., 2016). Auch Bajka et al. (2010) konnten eine Lernkurve beobach- 
ten: Bei Wiederholungen der hysteroskopischen Aufgaben ereigneten sich kontinu- 
ierliche Verbesserungen, bis sich nach etwa 10 Durchgängen ein Plateau einstellte 




Bei der Betrachtung des Gesamtergebnisses unserer Untersuchung zeigten sich in 
beiden Gruppen Trainingserfolge anhand deutlicher Verbesserungen des MMSS- 
Scores. In der Anfängergruppe stieg der Gesamtscore um etwa 90 Punkte auf 
147,81 Punkte, in der Expertengruppe sogar über 150 Punkte auf 206,60 Punkte. 
Eine Effektstärke nach Rosenthal von 0,4 belegte den guten Trainingserfolg. Es war 
sowohl der Scoreunterschied zwischen Anfängern und Experten nach dem Training 
statistisch signifikant (p = 0,002) als auch der post-prä-Vergleich (p = 0,015). Die 
Ergebnisse belegen, dass beide Gruppen – unabhängig von ihrer Vorerfahrung – 
vom Training mit dem HystSim® profitierten und die Anfänger durch das Training 
ihre Leistungen steigern konnten. Es wurde aber auch deutlich, dass der Trainings- 
umfang für die Anfängergruppe nicht ausreichend war, um das Niveau der Experten 
zu erreichen. In dieser Hinsicht wäre es interessant, die Leistungen der Anfänger 
nach einer Serie weiterer Trainingsdurchgänge erneut zu testen. Dies ist Ziel zu- 
künftiger Studien. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass auch die Anfänger durch mehr 
Training eine weitere Leistungssteigerung erfahren hätten. 
 
Es fragt sich, ob die Übung an virtuellen Simulatoren tatsächlich einem Training mit 
organischem Material gleichwertig ist. Daher stellten wir parallel zu den Übungen 
am Trainingssimulator HystSim® den Probanden Schweineherzen zur Verfügung, 
an denen sie hysteroskopische und laparoskopische Techniken erproben konnten 
und auf diese Weise eine direkte Vergleichsmöglichkeit zwischen Simulation 
(HystSim®) und Realität (Tiermodell) erhielten. Die Teilnehmer schilderten abschlie- 
ßend ihre Eindrücke mit Hilfe eines Fragebogens, in dem vergleichend für das Trai- 
ning mit dem HystSim® und den Schweineherzen Fragen zu den fünf Komplexen 
Tissue Cutting, Overall Impression, Training Capacity, Training Capacity Perfor- 
mance Assessment und Training Capacity Overall gestellt wurden. Unterschiede 




Parameters „Tissue Cutting“: Für das Erlernen des Durchtrennens von Gewebe 
vergaben Anfänger beim tierischen Material eine höhere Punktzahl sowohl im Ver- 
gleich mit den Experten als auch im Vergleich mit dem HystSim®. Dagegen sahen 
die Experten hinsichtlich der Gewebedurchtrennung keinen Unterschied zwischen 
HystSim® und tierischem Material. Während das Tissue cutting bei den im Umgang 
mit realem Gewebe erfahrenen Gynäkologen nachvollziehbarerweise nicht im Vor- 
dergrund stand, beurteilten sie die Trainingskapazität des Arbeitens mit tierischem 
Material statistisch signifikant schlechter als die Anfänger. Beide Probandengruppen 
beurteilten die Gesamttrainingskapazität der zwei Trainingsmodelle jedoch gleich. 
 
Im Rahmen einer vergleichbaren Studie wurde 16 Teilnehmern eines Aufbaukurses 
zur operativen Hysteroskopie sowohl ein Training mit dem HystSim® als auch mit 
einer traditionellen Tiersimulation an Schweineblasen angeboten. Sofort nach dem 
Training beurteilten die Probanden beide Modelle im Hinblick auf deren Realitäts- 
nähe und Trainingskapazität mit einer 5-stufigen Likert-Skala. Bei den Parametern 
„Vielfalt der Trainingsmöglichkeiten“ (p = 0,039) und „Leistungserfassung“ (p = 0,01) 
erreichte der virtuelle Simulator höhere Punktzahlen, und auch hinsichtlich der Trai- 
ningskapazität wurde er tendenziell, aber nicht statistisch signifikant, besser bewer- 
tet (Glazerman et al., 2009). Die Autoren zogen den Schluss, dass das Training mit 
dem virtuellen Simulator dem seinerzeitigen Goldstandard des Tiermodells zumin- 
dest gleichwertig war und als zusätzliche Vorteile eine Reproduzierbarkeit der Ver- 
suche und eine Messbarkeit der Ergebnisse ermöglichte. 
 
Auch unsere Resultate weisen nicht auf einen entscheidenden Vorteil der Verwen- 
dung von organischem Material beim Training der Hysteroskopie hin. Wegen der 
uneingeschränkten Verfügbarkeit des Modells, der Standardisierung des Trainings 
und der Reproduzierbarkeit sollte daher nach Möglichkeit den virtuellen Simulatoren 
der Vorzug gegeben werden. 
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         Schlussfolgerungen 
 
Die Ergebnisse der vorliegenden Studie deuten darauf hin, dass hinsichtlich der 
Leistungserfassung durch das MMSS weiterer Entwicklungsbedarf besteht. Es wird 
beispielsweise kritisiert, dass beim Training mit einem virtuellen Simulator wie dem 
HystSim® ein realitätsnahes haptisches Feedback fehlt (Bajka et al., 2010; Neis et 
al., 2016). Auch wird im Sicherheitsmodul des MMSS nicht zwischen einem kriti- 
schen und einem nicht-kritischen Kontakt mit der Uteruswand unterschieden (Bajka 
et al., 2010; Neis et al., 2016). 
 
Dennoch belegen die Ergebnisse unserer Studie mit dem HystSim®-Training, dass 
sich durch ein intensives virtuelles Trainingsprogramm die Fähigkeiten der Opera- 
teure messbar verbessern lassen. Da die Leistungen der Anfänger auch nach dem 
Training teilweise deutlich hinter denjenigen der Experten zurückblieben, sind wei- 
tere Studien wünschenswert, die sich damit beschäftigen, welche Trainingsfrequenz 
bis zum Erreichen eines weit fortgeschrittenen Leistungsstandards erforderlich ist. 
Der Einsatz virtueller Simulatoren ist nach heutigem Kenntnisstand wertvoll und un- 
verzichtbar. Auch im Rahmen einer Befragung von 146 in der Gynäkologie tätigen 
Assistenzärzten wurde ein Simulationstraining als bedeutendster Faktor beim Erler- 
nen der Hysteroskopie identifiziert (van Dongen et al., 2006). Hiermit konform gaben 
die internationalen Fachgesellschaften ESGE, EBCOG, EAGS, ENTOG, ACOG und 
AAGL im Jahr 2014 gemeinsam eine starke Empfehlung aus: Jede Klinik, die endo- 
skopische Chirurgie lehrt, sollte ein Simulationstraining anbieten, um die Fähigkeiten 
der Ärzte zu verbessern. Es besteht Evidenz, dass ein Simulationstraining vor der 
Tätigkeit im Operationssaal in allen endoskopisch-chirurgischen Disziplinen die Mor- 
bidität und Mortalität der Patienten reduziert (ESGE, 2014). 
 
Ein Training mit dem hier eingesetzten virtuellen Simulator HystSim® in Zusammen- 
hang mit dem multiparametrischen Scoresystem MMSS erfüllt nach unseren Ergeb- 




- Die klinische Relevanz zeigt sich anhand der Verbesserungen beim Durch- 
führen praktischer Aufgaben, wie hier der Myomektomie. 
- Die kritische Relevanz wird aus Verschlechterungen der Sicherheitsparame- 
ter offensichtlich, d.h. sie weist auf Schwächen und mögliche Komplikations- 
risiken hin. 
- Die Motivation zur Verbesserung der eigenen Leistung wird durch das direkte 






In der vorliegenden Studie sollte die Konstruktvalidität eines virtuellen Simulators 
untersucht werden. Es sollten die Fragen beantwortet werden, ob sich bei Proban- 
den durch temporäres Simulationstraining die hysteroskopischen Fähigkeiten und 
die Leistung bei der Durchführung einer speziellen Aufgabe verbessern. Zwischen 
Juni 2014 und Mai 2015 nahmen 57 Absolventen eines Kurses zur minimalinvasiven 
Chirurgie der Universität Kiel an einem hysteroskopischen Training mit Hilfe des 
HystSim® teil. Alle Teilnehmer führten als Testaufgabe eine Myomektomie aus. Die 
Leistungen vor und nach dem Training wurde mit Hilfe des multiparametrischen 
Scoresystems MMSS beurteilt. Zusätzlich konnten die Probanden laparoskopische 
Übungen am Schweineherzen durchführen. Die Auswertung zeigte, dass alle Pro- 
banden unabhängig von ihrer Vorerfahrung nach dem Training ihre hysteroskopi- 
schen Fähigkeiten verbessert hatten (p = 0,015, Effektstärke 0,4). Die Experten- 
gruppe erzielte nach dem Training bessere Scorewerte als die Anfängergruppe    (p 
= 0,002). Beim Durchführen der Myomektomie verbesserten ebenfalls beide 
Gruppen  ihre  Leistung   statistisch   signifikant   (Anfänger   p = 0,001;  Experten p 
= 0,006, Effektstärke 0,4). In Bezug auf die Parameter Visualisierung und Ökono- 
mie schnitten die Experten zunächst schlechter ab, steigerten aber ihre Leistung und 
erreichten am Ende des Trainings bessere Werte als die Anfänger (Effektstärke 0,3). 
Hinsichtlich der Sicherheit steigerten nur die Experten ihre Leistung (Effektstärke 
0,3), während das Training nur einen geringen Einfluss auf die Flüssigkeitshandha- 
bung hatte (Effektstärke 0,2). Beim Vergleich der Erfahrungen mit dem HystSim® 
und einem Tiermodell war der virtuelle Simulator in Bezug auf die Vielfalt der Trai- 
ningsmöglichkeiten (p = 0,039) und die Leistungserfassung (p = 0,01) dem Tiermo- 
dell überlegen. Das Simulationstraining mit dem HystSim® und die Leistungserfas- 
sung mit Hilfe des MMSS erwies sich folglich als klinisch und kritisch relevant sowie 
motivationsfördernd. Weitere Studien zur Optimierung des MMSS und zur Bedarfs- 
ermittlung der notwendigen Trainingsfrequenz bis zum Erreichen eines weit fortge- 
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Scoring: 1 not realistic, 3 undecided, 5 very realistic 
 
 VR Simulator 
(HystSim) 
Animal Model 
Visual realism 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Navigation with hysteroscope 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Anatomy 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Tissue cutting 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Fluid management 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Bleeding 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 




Scoring: 1 not useful, 3 undecided, 5 very useful 
 
 VR Simulator 
(HystSim) 
Animal Model 
Camera handling 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Bleeding control 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Diagnostic hysteroscopy 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Operative hysteroscopy 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Variety of training cases 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Complication management 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Performance assessment 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Objective feedback 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 





1 strongly disagree, 3 neutral, 5 strongly agree 
 
I believe it is important that surgical 
residents train on a surgical simulator 
before operating on patients. 
 
1 2 3 4 5 
 
1 2 3 4 5 
I believe it is important that surgical 
residents train on animal models be- 
fore operating on patients. 
 
1 2 3 4 5 
 
1 2 3 4 5 
I believe it is important that surgical 
residents train on inanimate models 
before operating on patients. 
 
1 2 3 4 5 
 
1 2 3 4 5 
I believe HystSim is a useful tool for 
teaching hysteroscopic procedures. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
I believe HystSim is a useful instru- 
ment for performance assessment of 
hysteroscopic procedures. 
 
1 2 3 4 5 
 
1 2 3 4 5 
I would recommend HystSim to my 
colleagues. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
 
Prior to today, did you have any experience with surgical simulators? Yes No 
If yes, please specify: 
  _  _  _   
  _  _  _   
  _  _  _   
 
Have you ever attended a skills training course or education program? 
If yes, please specify 
  _  _  _   
  _  _  _   
  _  _  _   
 
Remarks / Quotes on HystSim: 
  _  _  _   
  _  _  _   
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